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怀化市第五人民医院

招标文件
采购项目名称：牙科综合治疗机采购项目

采   购   人：怀化市第五人民医院
采  购 编 号：2025012
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第一章   采购公告
根据临床需要，对下列采购项目进行院内公开招标采购，欢迎符合资质的经销商、厂商投标。

一、项目概况
	序号
	标的名称
	数量
	预算价格（万元）

	1
	牙科综合治疗机
	4
	8


1.项目名称：牙科综合治疗机采购项目

2.采购编号：2025012
3.采购方式：院内公开招标（竞争性谈判）
二、投标人的资格要求

1.在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人。

2.要求投标人遵守国家有关法律、法规、规章制度，具有良好的商业信誉，具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录。

3.要求投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，并在投标文件中提供相关证明文件。

4.要求投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并提交截图证明。

6.要求投标人拥有设备产品厂家的授权函并提供复印件。
三、投标及开标事宜

1.投标人需提供的相关材料和标书要求详见招标文件，按招标文件要求制作投标文件并胶装成册密封，一正一副，加盖公章。

2.报名截止时间：2025年7月8日17:00止（北京时间）

3.报名地址：怀化市第五人民医院运营管理部(行政一楼）

4.开标时间：2025年7月9日16：30 （北京时间）

5.开标地点：怀化市第五人民医院行政四楼开标室

四、联系方式

采购人：怀化市第五人民医院
联系人：张先生18774770386  

电  话：0745-2788939  

 投标资料表

	条款项号
	内     容

	一、说  明

	1.1
	采购人名称：怀化市第五人民医院

	二、招标文件

	2.1
	集中答疑会或现场考察：不举行。

	三、投标文件的编制

	3.1
	（境内货物）其他伴随的服务费用：运至最终目的地的内陆运输、保险、安装、调试、验收、培训及伴随货物交运的有关费用和标准附件价、备品备件及专用工具。

	3.2
	（境外货物）进口环节关税和增值税：无

	3.3
	（境外货物）其他伴随的服务费用：无

	3.4
	投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

	3.5
	不允许有备选方案，否则将被视为无效投标。

	3.6
	不允许附加条件报价，否则将被视为无效投标。

	3.7
	投标有效期：60天。（自响应文件提交截止日计算）

	3.8
	投标文件份数：正本一份，副本一份，加盖投标单位公章。

	四、投标文件的递交

	4.1
	投标文件递交截止日期和时间、地址：按招标文件第一章投标邀请中规定。

	五、开标与评标

	5.1
	评标委员会由使用科室负责人，财务科负责人，采购人专家库随机抽取的专家组成。

	5.2
	评标方法：采用竞争性谈判

	5.3
	定标原则：最低评标价法

	六、授予合同

	6.1
	合同签订时间：自《中标通知书》发出之日起十五日内

	6.2
	履约保证金：无


第三章  评价体系与标准

1.本评标办法采用竞争性谈判方法。

2.评标步骤：评标委员会先进行投标文件初审，对通过初审的投标文件进行技术、商务及价格的详细评审，最后评标委员会出具评标报告。

3.本次招标采用最低价评标法进行评审，在满足招标方技术和质量要求的情况下，采用两次报价，由最低价中标；

4.资格、符合性评审条款

资格、符合性评审条款

	序号
	评审目录
	评审因素
	评审标准

	1
	形式评审标准
	投标供应商名称
	与营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械经营备案凭证等一致

	2
	
	投标函签字盖章
	投标文件中要求签字的页面，应由投标供应商的法定代表人或其委托代理人亲笔签署姓名；投标文件均需加盖投标单位公章。

	3
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	4
	
	资格要求
	供应商取得医疗器械经营许可证和医疗器械经营备案凭证

	5
	
	财务要求
	财务状况良好且无亏损。投标人为新成立的，须提供成立至今的月或季度财务报表复印件或自本招标公告发布之日起由投标人基本开户银行出具的资信证明原件。

	6
	
	信誉要求
	投标供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的不良行为记录；中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/渠道查询无不良记录；查询时点为投标报名截止时间开始。

	7
	响应性

评审

标准


	投标报价
	招标人设有招标控制价的，投标供应商的报价不得超出招标控制价范围。

	8
	
	交货期
	合同签订后15个工作日内安装调试完毕并交付使用。


第四章 服务参数需求

*以下设备要有厂家明确设备使用年限。

牙科综合治疗椅
1、工作条件：环境温度5℃ - 40℃；供气压力范围 0.60 - 0.80Mpa, 流量>80L/min （气负压时，>130L/min）；水源水压范围 0.2 - 0.6Mpa, 流量10L/min；110/220VAC, 50Hz/60Hz, 10A；5）整机消耗功率 300VA

2、牙科椅：

牙科椅承载能力≥150KG； 采用金属靠背，无需借助工具就可拆卸更换；

牙科椅水气管均为优质医用抗菌专业产品，具有抗菌效果（口腔刺激试验、皮肤致敏试验 、细胞毒性试验合格），能有效抑制细菌和生物膜的生成；牙科椅采用人体工程学设计，椅架及底座；采用拨杆式水气电总开关；牙科椅具有机椅互锁系统，手机工作状态下，椅位保持锁定状态，以保护医患双方的安全；头枕双关节手动调节，靠背底座为金属与高强度注塑材质结合，坚固且轻盈；配有1个吐痰助力扶手位；三个预置椅位：进入位/退出位、吐痰位；具有最后椅位记忆功能，在吐痰位操作完成后轻松回到之前的工作椅位，节省操作时间；牙椅靠背、具有抗撕裂、抗菌活性；

3、地箱：

内置式地箱，水单元与牙科椅连接，无任何管线外露拖拽，方便清洁打理；防氧化；水气电一体式开关，能实现一键操作。

4、医生工作台：

易清洁下挂式医生器械盘；有气锁开关；器械盘把手采用气动刹车控制,可灵活调节高低度及准确定位；承重≥2.5kg；器械盘控制面板可控制预置及程序椅位，水杯注水、痰盂冲洗、口腔灯开关等；手机管采用独立控制集成阀，分别控制两高一低手机，三用枪有效防止手机在工作时相互串水、串气；下挂器械盘标配6个器械挂架位，可选多种器械（气动马达、电动马达、两高一低光纤手机管、洁牙机、光固化机、三用枪等）

5、助手工作台:

一体式助手架≥90°，痰盂可旋转≥180°，助手操作灵活；痰盂缸可拆卸式的设计，便于彻底清洁，更方便后期维护；标配4个器械挂架位，可选多种器械（三用枪、强吸唾管、弱吸唾管、光固化机等）；控制面板的助手单元，可分别控制程序椅位、水杯注水、痰盂冲洗、口腔灯开关；强、弱吸唾管，均为优质医用抗菌专业产品，具有抗菌效果（口腔刺激试验、皮肤致敏试验、细胞毒性试验合格），能有效抑制细菌和生物膜的生成。

6、侧箱单元：

超小箱体（侧箱内部采用铝合金压铸成型，重量轻，耐腐蚀）；30°角倾斜设计，使得助手位空间感更大；具有3个智能温控传感器的水加热系统，防干烧水加热系统，有效监测漱口水温度；漱口水杯供水系统（加水量）和冲痰盂系统（冲水时间）可根据医生的要求设置及保存，可进行自来水与净水瓶之间的自由转换；易于拆卸及清洗的吸唾过滤系统，有效防止吸唾的堵塞；配置≥2种抽吸系统，供医生选择。

7、LED口腔灯：

三轴向LED感应灯；最高照度＜8000~＞40000Lux；色温：50000K±10%；，可进行无极变光的亮度调节；可通过感应孔切换到黄光模式；具有与座椅同步控制系统，调节椅位时口腔灯自动关闭，椅位调整完毕，口腔灯自动打开并恢复到所调定的亮度；当椅位运动与口腔灯具有同步控制系统；具有口腔灯亮度自动记忆功能有效提升患者的就诊舒适度。

8、医生工作椅：医生坐椅可灵活调整，可调节方位≥2个；脚轮架采用精密铝合金铸造件，脚轮采用静音滑轮

9、护士座椅高度可调，旋转扶手，脚轮架采用精密铝合金铸造件，脚轮采用静音滑轮

10、*配件需求：需满足每台配置涡轮手机两高一低共三把，洁牙机一台。

11、保修：设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，原厂质保期≥1年，质保方式为整机全保，含主机、配套设备等。终身维修。

12、使用年限：牙椅注册使用期限15年。
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